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こ使用前に本取扱説明書をよくお読みください。

お読みになった後はレシートと取扱説明書を一緒に適切に保管してください。

型番／品名 TOA-C02MG-001 / CO2マネージャーニ酸化炭素濃度測定器

名前
※ご購入日が証明できる

ものを添付してください。
お

i 住所

報

TEL 

翡 本体 こ購入日より 1年問

購入日 年 月 日

店名 住所

販売店

TEL 

※この保証書は、本書に明示した期間において規定条件のもと無償修理をお約束するものです。したがって、こ
の保証書によって保証告を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上
の権利を制限するものではあリません。

・・・・・・・・・・・・•〈保証規定〉・・・・・・・・・・・・・
本製品は、製品保証期間内 （こ購入日から1年間）において、正常な状態・状況でこ使用の場合に
限り品質を保証いたします。万が一、商品に不良・故陸がありましたときには、交換対応させて頂
きますので、その際には弊社までご連絡ください。
●下記の条件にあてはまる場合には保証が無効になる可能性があリます。
①保証書をご提示いただけない場合。
②所定の項目をご記入いただけない場合、字句を書き換えた場合。
③故障の原因が取扱い上の不注意、故意によるものの場合。
④天変地異、その他あらゆる外部要因による故障、損傷。
⑤通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷。
●お客様こ自身による改造・修理が行われていると判断した場合は、保証期間内でも返品・交換
はお受けできかねます。
●本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害
（営業損失、送料、諸経費等）は、保証対象に含みません。

●本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
●保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
●本保証書は日本国内のみで有効です。
(This warranty is valid only in」apan)

お客様こ相談窓口 TEL. 01 20-979-1 83 
〈製造販売元 〉株式会社茸ゼ亜産業〒101-0021東京都千代田区外神田2-5-12

受付時間／土・日・祝を除く月～金 l0:00~ l 7:00 

※本保証書の内容は、専前の予告なしに変更・改訂になる場合があリます。

1 各部の名称 I 

アラート設定表示 日時表示

＠霜悶

時刻表示

---

0~800ppm（緑）士50ppm

80 l ~ l 200ppm（黄）土50ppm

l 20 l ~ l 500ppm（橙）土50ppm

1501 ppm以上～（赤）士50ppm

電池残量

二酸化炭素濃度表示

二酸化炭素濃度
アラートカラー表示

二酸化炭素濃度
アラート目安

室温表示

湿度表示

警告表示色とアラームについて

アラートな し

アラー トなし

アラート （ビビ音 ）約 10分に 1回

アラート （ビビビピ音 ）約 10分に 1回

アラートは右図の 「ーポタン」でオン／オフを切り替えることができます。

オンの状態でモ＝ターヘアラートアイコンが表示されます。

1 各部の名称 ＿＿＿ ＿ ~ 

〇 電源ボタン

9 ＋ボタン

〇 ーボタン

C) + R 

＋ボタン

USB差込口

/ ／ ／---

短押・----・ 
長押

短押

短押

同時押

電源 ON
・-----------
電源 OFF

時間表示切替 (12時間表示／ 24時間表示）

アラート音 ON/ OFF 

時間設定
（＋ボタン orーボタンで数字送り）

（電源ボタン短押で選択送り）

※設定モードの時に 30秒動作が無いと自動で通常表示に切り替わります。

※設定モードの時に電源ポタン長押しでも通常表示に切り替わります。

I マニュアル校正 I 

■測定数値エラーの場合は下記の操作ください。

換気の良い場所に置き、手動でマニュアル校正を行ってください。

► I ↓'cu 町押 1 ► I ↓ ‘C I 可押 1 ► ►
 

| 自 動校正 I 
自動校正は USBケーブルにて充電を行ったままの状態で 24時間経過すると、 24時間

内で自動校正が行われます。

継続して充電を行ったままでご使用されている場合は 1週間に 1度毎に自動校正が行われ

ます。自動校正の際には、換気がよい場所、窓際などの校正環境をおすすめします。


